
    



 
Приложение 1.

Таблица 1 
                

Сведения о результатах подконтрольной эксплуатации радиозондов  АК2-02 
 станция Новолазаревская  Антарктида  период 59 РАЭ 2014 г.   
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  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 
1 05.02.2014 2268277 12.03.2012                   +     

2 27.07.2014 2229813 07.08.2013 +                       

3 23.10.2014 2241474 07.08.2013 +                       

                
      Нет генерации СВЧ - 2       

      Брак узла температуры - 1       



Приложение 2

Таблица 2 
              

Сведения о количестве отказавших радиозондов  АК2-02 
станция Новолазаревская  Антарктида  период 59 РАЭ 2014 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  03.01.2014 2286556 11.05.2012 +                   
  10.02.2014 2272242 23.02.2012 +                   
  12.02.2014 2272248 23.02.2012 +                   
  17.02.2014 2266310 23.02.2012 +                   
  05.03.2014 2268307 23.02.2012 +                   
  06.03.2014 2260309 23.02.2012 +                   
  12.03.2014 2268341 23.02.2012 +                   
  23.03.2014 2257992 10.02.2012                 + брак T 
  26.03.2014 2263871 10.02.2012                 + брак T 
  24.04.2014 2262565 01.02.2012                 + разбит 
  18.05.2014 2254206 23.02.2012 +                   
  18.06.2014 2254952 26.01.2012                 + брак T 
  21.07.2014 2229812 07.08.2013 +                   
  31.07.2014 2250558 07.08.2013 +                   
  02.08.2014 2250568 07.08.2013 +                   
  21.08.2014 2237136 06.08.2013 +                   
  26.08.2014 2237143 06.08.2013 +                   
  28.10.2014 2239702 07.08.2013 +                   

              
Итого отказов - 18     нет генерации СВЧ - 14  
     брак датчика температуры - 3  
        разбит при выпуске - 1  
         



 
Приложение 3 

 
Замечания по станции Мирный. 

 
1. В некоторых радиозондах (приборы, изготовленные 05.08.2013, 06.08.2013, 

07.08.2013  и поступившие на станцию в 2014 году) покрытие защитной краской 
составляло лишь 60% от всей площади терморезистора. В большинстве других 
приборов это покрытие нанесено крайне небрежно со значительными по площади 
тёмными островками не прокрашенного основания самого терморезистора. 

2. В радиозондах 2012 года выпуска, оставшиеся на станции от предыдущей, 58-ой 
экспедиции,  терморезисторы партий 21.03.2012, 28.03.2012, 19.03.2012  окрашены не 
равномерно и с избытком краски и висящими на них засохшими каплями краски. 

3. Другой проблемой данного радиозонда является его «хрупкость». Даже при 
незначительном ударе о землю (при выпуске в сильный ветер) радиозонд 
отключается, что приводит к повторным выпускам. Причина возможна из-за 
относительно массивного блока элементов питания не закреплённого и приходящего 
в движение под действием силы инерции при ударе. На станции до 70 дней в году 
наблюдаются ветры со скоростями от 20 м/с. 

4. Забраковано течение года два радиозонда АК2-02 №2277571 (сертификат от 
19.03.2012) и № 2250793  (сертификат от 07.08.2013) в обоих случаях отсутствует 
генерация СВЧ.  

5. Отказов в полёте ни радиоблоков, ни метеодатчиков не было. 
  
В целом радиозонды АК2-02 зарекомендовали себя хорошими приборами. 


